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DECYZJA nr NS-HK.18.2026
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 
2025 r. poz. 1691), art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 
2024 r. poz. 416 ze zm.), art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę            
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) w związku z art. 18 ustawy z dnia 13 marca 
2026 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2026 r. poz. 605) i załącznikiem 4 część A do rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 
r. poz. 748),

oraz po rozpatrzeniu wniosku nr L.Dz.DL/1479/07/2026, z dn. 06.07.2026 r., złożonego przez Wodociągi 
Jaworzno Sp. z o.o., ul. Św. Wojciecha 34, w sprawie zatwierdzenia Systemu Zarządzania zgodnie z normą 
PN-EN ISO/IEC 17025 na metodykę: Pseudomonas aeruginosa wg PN-EN ISO 16266-2:2022-04, Jakość 
wody -- Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Pseudomonas aeruginosa -- Część 2: Metoda najbardziej 
prawdopodobnej liczby, w Dziale Analiz Laboratoryjnych Wodociągów Jaworzno Sp. z o.o., ul. Dąb 105, jak 
również przedłożonej dokumentacji 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie zatwierdza

system jakości badań wody wykonywanych przez Dział Analiz Laboratoryjnych Wodociągów Jaworzno Sp.          
z o.o., ul. Dąb 105, w zakresie metodyki oznaczania Pseudomonas aeruginosa wg PN-EN ISO 16266-2:2022-
04, Jakość wody -- Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Pseudomonas aeruginosa -- Część 2: Metoda 
najbardziej prawdopodobnej liczby. 

UZASADNIENIE
Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją w postaci:

- karty weryfikacji,
- oceny uczestnictwa w badaniach PT wraz z raportem z badań PT,
- planu monitorowania ważności wyników,
- uzupełnienia w zakresie wyjaśnień złożonych przez organizatora badań biegłości LGC Standards i 
pełnej treści raportu Quality in Water Analysis Scheme w rundzie WT358, w próbce 413, 

jak również biorąc pod uwagę wyniki analizy dokumentacji, przeprowadzonej na wniosek PPIS w Jaworznie 
przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej, 
przedstawionej pismem nr NS.HK.9027.25.3.2026 z dnia 15.07.2026 r., a także mając na uwadze aktualny 
stan prawny, stwierdzam, iż system zarządzania jakością badań wody wykonywanych przez Dział Analiz 
Laboratoryjnych Wodociągów Jaworzno Sp. z o. o., ul. Dąb 105, w zakresie metodyki oznaczania 
Pseudomonas aeruginosa wg PN-EN ISO 16266-2:2022-04, normowanej dla wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi, jest zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 
maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz z wymaganiami zawartymi w 
aktualnym wydaniu normy PN-EN ISO/IEC 17025 - „Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych 
i wzorcujących”.

Zatwierdzenie obowiązuje do dnia 31.07.2027 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, laboratorium inne niż określone w art. 17 
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ust. 1, posiadające przed wejściem w życie niniejszej ustawy udokumentowany system jakości prowadzonych 
badań wody, o którym mowa w art. 12 ust.4 ustawy zmienianej w art. 1 może wykonywać badania jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przez okres 4 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, pod 
warunkiem uzyskania corocznego zatwierdzenia na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy wymienianej w art. 1 w 
brzemieniu dotychczasowym.
Dział Analiz Laboratoryjnych Wodociągów Jaworzno Sp. z o.o. decyzją PPIS w Jaworznie nr NS-HK.11.2026 
z dnia 7.05.2026 r. uzyskał ponowne zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wody dla 23 
parametrów badania wody zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

Zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków zatwierdzenie dokonywane jest każdego roku. Wniosek o ponowne zatwierdzenie 
ww. parametrów należy złożyć w kolejnym roku kalendarzowym, jednak nie później niż do dnia 
obowiązywania zatwierdzenia określonego w niniejszej decyzji.

Właściwość organu wynika z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej zgodnie z którym, do kompetencji tej Inspekcji w ramach bieżącego nadzoru należy m. in. kontrola 
przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi oraz z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, w myśl której badania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą 
wykonywać laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym 
przez Państwową Inspekcję Sanitarną. 

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego składane za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie, ul. 
Pocztowa 7, 43-600 Jaworzno w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji strona może w formie pisemnej zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania od decyzji. Jeżeli we wskazanym terminie strona zrzeknie się prawa do wniesienia odwołania, 
decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi 
Sanitarnemu w Jaworznie pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez 
ostatnią ze stron postępowania.

mgr inż. Bożena Wójcik
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie
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